İmalatçı Firmadan Satılık ve Kiralık Hasta Yatakları 

Hasta yatakları, hastaların konforlu bir şekilde yatış pozisyonlarına geçebilmeleri, hareket 
edebilmeleri ve bakımlarının kolayca yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış yataklardır. Hasta yatakları, 
evde bakım hizmeti alan hastalar, hastaneler, klinikler ve rehabilite merkezleri gibi sağlık 
kuruluşlarında sıklıkla kullanılırlar. Hasta yataklarının satış ve kiralama hizmetleri de imalatçı firmalar 
tarafından sağlanmaktadır. Peki, imalatçı firmadan satılık ve kiralık hasta yatakları hakkında neler 
bilmeliyiz? 


Satılık Hasta Yatakları 

Satılık hasta yatakları, hastaların uzun süreli bakımı için tasarlanmış yataklardır. Satılık hasta yatakları, 
evde bakım hizmeti alan hastaların yanı sıra hastaneler, klinikler ve rehabilite merkezleri gibi sağlık 
kuruluşları tarafından da sıklıkla tercih edilirler. Satılık hasta yatakları, farklı özelliklere sahip 
olabilirler ve hastaların ihtiyaçlarına göre seçilebilirler. Hasta yataklarının elektrikli veya manuel 
olarak çalışan modelleri bulunmaktadır. Ayrıca, hasta yatakları baş ve ayak uçları, yan korkuluklar ve 
tekerlekler gibi özelliklere sahip olabilirler. 


Kiralık Hasta Yatakları 

Kiralık hasta yatakları, hastaların kısa süreli bakımı için tasarlanmış yataklardır. Kiralık hasta yatakları, 
hastaların konforlu bir şekilde yatmalarını sağlayan özelliklere sahiptirler. Kiralık hasta yatakları, 
hastanın evinde bakım hizmeti alan hastalar için uygun bir seçenektir. Kiralama süresi, hastanın 
ihtiyaçlarına göre belirlenir. Kiralık hasta yatakları, farklı özelliklere sahip olabilirler ve hastaların 
ihtiyaçlarına göre seçilebilirler. 


İmalatçı Firma Avantajı İle Hasta Yatakları 

İmalatçı firmalar, satılık ve kiralık hasta yatakları için çeşitli seçenekler sunarlar. İmalatçı firmalar, 
hasta yataklarının imalatı, satışı ve kiralama hizmetlerini bir arada sunarlar. İmalatçı firmaların 
sunduğu hasta yatakları, yüksek kaliteli malzemeler ile üretilirler ve uzun ömürlüdürler. Ayrıca, hasta 
yataklarının tamir ve bakım hizmetleri de imalatçı firmalar tarafından sağlanır. 


İmalatçı firmaların sunduğu hasta yatakları, farklı özelliklere sahip olabilirler. Elektrikli hasta yatakları, 
motorlu olarak çalışır ve baş ve ayak uçlarının yüksekliğini ve pozisyonunu ayarlamak için bir 
kumandayla kontrol edilir. Manuel hasta yatakları ise, el ile kontrol edilen bir sistemle ayarlanabilir. 
Yan korkulukları olan hasta yatakları, hastanın güvenliği için önemlidir. Hareketli tekerlekleri olan 
hasta yatakları ise, hasta yatağının kolayca hareket ettirilmesini sağlar. Bunun yanı sıra, hasta 
yataklarının geniş yatak yüzeyi ve rahat yatakları da hastaların konforunu artırmak için önemlidir. 


İmalatçı firmalardan satılık veya kiralık hasta yatağı satın almadan önce, hastanın ihtiyaçlarına ve 
gereksinimlerine uygun bir model seçmek önemlidir. Hastanın fiziksel ihtiyaçlarını, yatağın boyutunu, 
özelliklerini ve konforunu da dikkate alarak doğru seçim yapılmalıdır. 


Sonuç olarak, imalatçı firmaların sunduğu satılık ve kiralık hasta yatakları, hastaların konforlu bir 
şekilde yatmalarını ve bakımlarının kolayca yapılmasını sağlarlar. Hasta yataklarının sunduğu farklı 
özellikler sayesinde, hastanın ihtiyaçlarına uygun bir hasta yatağı seçmek mümkündür. İmalatçı 
firmaların sunduğu hasta yatakları, yüksek kaliteli malzemelerden üretilir ve tamir ve bakım 


hizmetleri de sunulur. Hasta yataklarının seçimi, hastanın ihtiyaçlarına göre doğru bir şekilde 
yapılmalıdır. 


